
 

 

Szczecin, dnia 15.09.2015 r. 

DZP-K-379/2015 

 

bip.pum.edu.pl 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,  

na „Dostawę aparatu USG z osprzętem do wykonywania biopsji  

dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” –  

DZP/53/PN</2015. 

 

 

 

W Y J A Ś N I E N I A 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym 

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy aparatu fabrycznie nowego, rok 

produkcji tylko i wyłącznie 2015. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy aparatu, który posiada monitor 

LCD o przekątnej min 19” i wielkości pola obrazowego min 50% powierzchni monitora. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymagany jest aparat z monitorem LCD o przekątnej ekranu 19"  

i wielkości pola obrazowego min 50% powierzchni monitora. 

 

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 2 do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-

użytkowych przedmiotu zamówienia”, zostaje zmodyfikowany i w poz. B. pkt 1, w kolumnie 

nr 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 

„Wysokiej klasy cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem monitor LCD  

o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu – na ruchomym ramieniu, przekątna ekranu min. 19 

cali”.  
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Pytanie nr 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy aparatu, który ma możliwość 

wyboru najwyższej częstotliwości pracy w trybie 2D min. 18 MHZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymagany jest aparat z możliwością wyboru najwyższej 

częstotliwości pracy w trybie 2D min. 18MHz. 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga minimalnej prędkości Dopplera 

Pulsacyjnego w trybie obrazowania Triplex na poziomie 14 m/s. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymagana minimalna prędkość Dopplera pulsacyjnego w trybie 

obrazowania Triplex na poziomie 14m/s. 

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści aparat posiadający tryb Power Doppler 

bez określenia kierunku przepływu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza aparat z trybem Power Doppler bez określenia 

kierunku przepływu. 

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści aparat posiadający wbudowany dysk 

twardy o pojemności 400 GB, wbudowany napęd CD/DVD, porty USB oraz możliwość 

rozbudowy o transmisję danych zgodną z protokołem DICOM 3.0. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza  aparat z wbudowanym dyskiem twardym o poj. 

400GB, z wbudowanym napędem CD/DVD, portami USB, możliwością rozbudowy o 

transmisję danych zgodną z protokołem DICOM 3.0. Konieczne wówczas wyposażenie 

aparatu w zewnętrzny dysk twardy po pojemności min. 2TB do archiwizacji danych oraz 

sprzętu komputerowego do opisywania badań z monitorem minimum 23" oraz drukarką 

laserową. 

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści aparat posiadający głowicę convex o 

częstotliwościach wybieranych w zakresie 1,5-6 MHz, 3 pasmach obrazowania 

harmonicznego, nie posiada obrazowania elastograficznego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza aparat z głowicą typu convex o częstotliwościach 

wybieranych w zakresie 1,5-6MHz, 3 pasmach obrazowania harmonicznego, bez 

obrazowania elastograficznego. 
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Pytanie nr 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga głowicy convex posiadającej min 120 

elementów a kąt pola skanowania wynosi min 70 stopni. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymagana głowica convex winna posiadać min. 120 elementów, 

a kąt pola skanowania powinien wynosić min 60 stopni. 

 

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 2 do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-

użytkowych przedmiotu zamówienia”, zostaje zmodyfikowany i w poz. F. pkt 1, w kolumnie 

nr 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 

„Głowica convex: szerokopasmowa, ze zmiana częstotliwości pracy, zakres częstotliwości 

pracy min. 2,0 - 5,0 MHz, obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości, kąt 

skanowania min. 60 st, posiada min. 120 elementów”.  

 

Pytanie nr 9: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga głowicy liniowej o zakresie 

częstotliwości wybieranych od 4-14 MHz, liczbie elementów min 190, długości pola 

skanowania min 38 mm, z możliwością pracy z oprogramowaniem do elastografii. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymagana jest głowica liniowa o zakresie częstotliwości 

wybieranych od 4 do 13MHz, z minimum 190 elementami, długości pola skanowania min. 

38mm, z możliwością pracy z oprogramowaniem do elastografii. 

 

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 2 do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-

użytkowych przedmiotu zamówienia”, zostaje zmodyfikowany i w poz. F. pkt 2, w kolumnie 

nr 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 

„Głowica liniowa: szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, zakres częstotliwości 

pracy min. 4,0- 13,0 MHz, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, 

obrazowanie trapezowe, posiada min. 190 elementów”.  

 

Pytanie nr 10: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści aparat posiadający głowicę kardiologiczną 

o zakresie pracy min. 1,4-4,8 MHz i 3 pasmach obrazowania harmonicznego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dopuszcza aparat z głowicą kardiologiczną o zakresie pracy min. 

1,4-4,8MHz i 3 pasmach obrazowania harmonicznego. 

 

Pytanie nr 11: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga głowicy kardiologicznej o liczbie 

elementów min. 96, kącie skanowania 90 stopni. 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby głowica kardiologiczna była opcją 

rozbudowy, natomiast nie wymaga jej dostawy. 
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Odpowiedź na pytania nr 11 i 12:  

Zamawiający informuje, że dostarczenie głowicy kardiologicznej nie jest wymagane  

z aparatem, winna ona być opcją rozbudowy. 

 

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 2 do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-

użytkowych przedmiotu zamówienia”, zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: 

 

 Parametr opisany w poz. F. pkt 3, zostaje usunięty.  

 

 

Jednocześnie Zamawiający przedkłada w załączeniu załącznik Nr 2 do SIWZ po zmianach, 

obowiązujący na dzień sporządzenia niniejszego pisma. 

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje,  że działając na podstawie art. 38 

ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zostaje wyznaczony 

nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert: 

 termin składania ofert 21.09.2015 r. godz. 10
00

. 

 termin otwarcia ofert 21.09.2015 r. godz. 11
00

. 

 

 

W imieniu Zamawiającego 

 
 

KANCLERZ 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie 

mgr Maria Czerniecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik Nr 2 do SIWZ – po zmianach – obowiązujący na dzień sporządzenia niniejszego pisma 


